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Warszawa, 24 marca 2009r. 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora zawartości siarki w olejach opałowych dla  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
Wyjaśnienie treści SIWZ

W ww. postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego pytanie o następującej treści:

„W rozdziale „Minimalne parametry wymagane” SIWZ punkt 17  [Rozdział II SIWZ -Opisu przedmiotu zamówienia, pozycja 17 Tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego] zamieszczono „Stolik pomiarowy obrotowy wymiary co najmniej 100mmx100mm, przesuw w płaszczyźnie (x, y, z) co 10 do 15 µm, pozycjonowanie próbki za pomocą myszy oraz przycisków software’owych”.
W analizie próbek ciekłych pozycja próbki nie ma znaczenia dla wyniku pomiaru. Czy zatem dopuszcza się badanie próbki w naczyniu umieszczanym w bloku nieruchomym?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
