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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego chromatografu cieczowego HPLC dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wyjaśnienie treści SIWZ

W ww. postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego pytanie o następującej treści:

„Dotyczy detektora fluorescencyjnego - Czy zgodzą się Państwo na detektor fluorescencyjny ze stałą szczeliną 15 nm i stosunek sygnału do szumu dla linii Ramanowskiej wody powyżej 300:1  zamiast 450:1?”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Minimalne wymagania, to stosunek sygnału do szumu dla linii Ramanowskiej 450:1 lub powyżej. 
