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AT.pj.3210/21/09
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego chromatografu cieczowego HPLC dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wyjaśnienie treści SIWZ


W ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie 1:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z zestawem HPLC: autosamplera 96 pozycyjnego na fiolki o poj. 1,8 ml zamiast 100 pozycyjnego na fiolki o poj. 2 ml oraz o współczynniku przeniesienia próby (carry over) <0,05% zamiast <0,01% ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający nie wyraża zgody na współczynnik przeniesienia próby (carry over) <0,05%.

Pytanie 2:
Jaki jest rodzaj próbki, w której mają być oznaczone WWA?
Odpowiedź: Zamawiający będzie oznaczał WWA w próbach wód o różnym stopniu zanieczyszczenia. 
