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Warszawa, 19 sierpnia 2009r. 
Dot. Przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem ofert częściowych na dostawę analizatora tlenków azotu oraz pieca do mineralizacji próbek

Zmiana treści SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, działając zgodnie 
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dopuszczeniem ofert częściowych na dostawę analizatora tlenków azotu oraz pieca do mineralizacji próbek.
.
Modyfikacja polega na zmianie punktu 8 tabeli minimalnych parametrów wymaganych  analizatora tlenków azotu (Rozdział II SIWZ; zadanie I) o brzmieniu „Przepływ próbki 650cc/min ±10%” na „ Przepływ próbki 0,4- 0,6 l/min ±10%”. 
Ponadto w pozycji 11 tabeli minimalnych parametrów wymaganych analizatora tlenków azotu (Rozdział II SIWZ; zadanie I) następuje zmiana zapis o brzmieniu  „Wymiary: 178mm x 432mm x 610mm /standardowy stojak 19”/ na  zapis „Wymiary: 178mm x 432mm x 597-610mm /standardowy stojak 19/”.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
