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Warszawa, 17 maja 2010 r. 

AT.gl.3210/7/10
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie usługi dwóch przeglądów okresowych sprzętu pomiarowego na stacjach monitoringu powietrza WIOŚ

Wyjaśnienie treści SIWZ/modyfikacja


W ww. postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego prośba o udzielenie wyjaśnień o następującej treści:

1. Patynie Wykonawcy:

„Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na prawidłową pracę wszystkich analizatorów po zakończeniu każdego z przeglądów.

Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw, wymiany części lub innych czynności koniecznych do utrzymania prawidłowej pracy i sprawności sprzętu objętego przeglądem. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi (w tym również kosztów dojazdu).

Czy wyżej wymienioną gwarancją objęte mają być przyrządy  w całości (wszystkie części wbudowane w przyrządzie) czy też wykonane w ramach przeglądu prace?”
Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji zarówno na wykonane w ramach przeglądu naprawy (gwarancja na 12 miesięcy od daty wykonania) jak i na prawidłową pracę wszystkich analizatorów po wykonaniu każdego z przeglądów (6 miesięcy).
Gwarancja na prawidłową pracę analizatorów oznacza, że po wykonaniu usługi przeglądu analizator powinien prawidłowo działać przez okres co najmniej 6 miesięcy.  W ramach przeglądu Wykonawca powinien stwierdzić czy zachodzi potrzeba nieprzewidzianej w „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” naprawy urządzenia/analizatora. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że zachodzi konieczność naprawy, przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności wraz z opisem potrzebnych do dokonania naprawy części. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego zasadności naprawy i stwierdzenia potrzeby jej wykonania Wykonawca dokona naprawy w ramach ryczałtowego wynagrodzenia wynikającego ze złożonej oferty. Jeżeli do wykonania takiej naprawy będą potrzebne części zamienne, których zamawiający nie posiada , dostarczy je  Wykonawca a kosztami zakupu obciąży Zamawiającego (po wcześniejszym przedstawieniu ceny części i dokonaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiającego). Po wykonaniu przeglądu i ewentualnej naprawy urządzenia powinny być sprawne przez okres 6 miesięcy – gwarancją nie jest objęty przyrząd, lecz działanie przyrządu. Gwarancja oznacza, że w tym okresie Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie czynności takie jak prace, naprawy i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania i utrzymania sprawności analizatorów. Zamawiającego nie obciążają żadne koszty z tym związane (cena oferty jest ryczałtowa), poza ewentualnym kosztem zakupu samych części koniecznych do wymiany (na zasadach jak w przypadku napraw, dokonywanych w ramach prac przeglądu). Zgodnie z SIWZ na Wykonane naprawy Wykonawca udziela dłuższej gwarancji tj. dwunastomiesięcznej. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zapisy nie dotyczą gwarancji na wymieniane w ramach naprawy części (gwarancja ta będzie zależna od tego czy udostępni je Zamawiający czy kupi od Wykonawcy).
2. Patynie Wykonawcy:

„W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, piszecie Państwo, że w ramach pierwszego przeglądu należy wykonać podłączenie kalibratorów oraz modułów powietrza zerowego w miejsce układów IZS.
Na pełny przegląd i kalibrację 10 stacji pomiarowych potrzebnych jest 20 dni roboczych, co oznacza pełny miesiąc pracy. Dodatkowa praca związana z podłączeniem jednego kalibratora oraz modułu powietrza zerowego to dwa dni robocze (prac tych nie da się wykonywać równolegle do przeglądu). Wynika z tego, że na podłączenie wszystkich pięciu kalibratorów potrzebnych będzie 10 dni roboczych (2 kolejne tygodnie). W związku z tym pytanie: Czy dopuszczacie Państwo przesunięcie terminu zakończenia prac wchodzących w skład pierwszego przeglądu do 15 lipca (przeglądy i kalibracje stacji będą zakończone w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy).”
Odpowiedz Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zakończenie podłączenia kalibratorów do 6 tygodni od momentu podpisania umowy.  Powyższa zmiana stanowi modyfikację SIWZ tj. w każdym miejscu gdzie jest mowa o terminie zakończenia I przeglądu, należy uwzględnić dłuższy termin na wykonanie prac podłączenia kalibratorów.
