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  Warszawa, 14.06.2010 r.
Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznego systemu ekstrakcyjnego SPE-DEX.

Zmiana treści SIWZ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, działając zgodnie 
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę automatycznego systemu ekstrakcyjnego SPE-DEX.
Modyfikacja polega na zmianie zapisu poz. 1 „opisu przedmiotu zamówienia  /  tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego” na następujący:

„możliwość rozbudowy systemu do sześciu osobnych modułów ekstrakcyjnych”;
Poniżej wzór tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ww. postępowaniu z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z modyfikacji:
Rozdział II
Opis przedmiotu zamówienia  /  Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego 
Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa (sprzedaż) fabrycznie nowego automatycznego systemu ekstrakcyjnego SPE-DEX.
Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  -  38430000-8  Aparatura do wykrywania i analizy.
Automatyczny  system  ekstrakcyjny  SPE-DEX


	Lp.
	Wymagane parametry minimalne:
	Zaznaczyć kółkiem właściwe (zaznaczyć „tak” – jeżeli oferowany przedmiot spełnia warunek; lub zaznaczyć „nie” – jeżeli nie spełnia)

	1
	możliwość rozbudowy systemu do sześciu osobnych modułów ekstrakcyjnych;
	Tak    /     Nie

	2
	ekstrakcja próbek z butli do której zostały pobrane próbki;
	Tak    /     Nie

	3
	automatyczne opłukiwanie wnętrza butli z próbki;
	Tak    /     Nie

	4
	czas ekstrakcji maksymalnie 15 min;
	Tak    /     Nie

	5
	automatyczne dostarczanie 3 kondycjonujących i 2 przemywających rozpuszczalników;
	Tak    /     Nie

	6
	możliwość kontroli procesu  ekstrakcji;
	Tak    /     Nie

	7
	osuszanie dysków ekstrakcyjnych;
	Tak    /     Nie

	8
	możliwość pracy z dyskami 47, 50 i 90 mm;
	Tak    /     Nie

	9
	eluacja analitu z dysku SPE do odbieralnika;
	Tak    /     Nie

	10
	automatyczne płukanie systemu w celu przygotowania go do następnego procesu;
	Tak    /     Nie

	11
	wyposażenie dodatkowe pompa próżniowa zapewniająca próżnię na poziomie co najmniej 250 mmHg lub więcej  

zawierająca zabezpieczenie przed agresywnymi oparami. Źródło próżni musi zapewniać stałą jej wartość;
	Tak    /     Nie

	Inne warunki zamówienia

	12
	szkolenie stanowiskowe z obsługi urządzenia w  wymiarze przynajmniej 4h niezwłocznie po instalacji i uruchomieniu;
	Tak    /     Nie

	13
	okres gwarancji minimum  12 miesięcy od momentu instalacji;
	Tak    /     Nie

	14
	instrukcja obsługi w języku polskim i oryginalnym;
	Tak    /     Nie

	15
	dostępność części zamiennych przez okres min 7 lat od momentu   instalacji.
	Tak    /     Nie


...................................................................

                             ( Podpis/y i pieczątka/ki upoważnionego/nych  przedstawiciela/li Wykonawcy)
W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert dając Wykonawcom czas na wprowadzenie zmian w ofertach:

-termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 17.06.2010 r. do godz. 10:00;

-termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 17.06.2010 r. na godz. 10:30;
