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          Warszawa, dnia 2011.04.07
AT.272.    .2011.PJ
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie usługi dwóch przeglądów okresowych sprzętu pomiarowego na stacjach monitoringu powietrza WIOŚ

Wyjaśnienie treści SIWZ/modyfikacja


W ww. postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego prośba o udzielenie wyjaśnień o następującej treści:
1. Pytanie Wykonawcy:

„W rozdziale II SIWZ- opis przedmiotu zamówienia punkt 1 żądacie Państwo zapewnienia wartości parametrów kontrolnych zgodnie z zamieszczoną tabelką. Powyższe parametry są osiągane przez przyrządy nowe i w większości są one nie możliwe do osiągnięcia przez przyrządy kilkuletnie. Pytanie brzmi: czy intencją zamawiającego jest ocena stopnia zużycia przyrządów na podstawie parametrów startowych i uzyskanych po przeglądzie, czy też przyrządy po przeglądzie muszą spełniać powyższe wymagania ( co jest wymaganiem nierealnym)?”
Odpowiedz Zamawiającego:

Urządzenia po przeglądzie mają spełniać wymagania jakościowe określone w tabeli zawartej w rozdziale II SIWZ. Zamawiający wymaga aby protokoły ze stacji zawierały ewentualne uwagi na temat pracy urządzenia.
Zamawiający  w celu doprecyzowania zapisów dokonał modyfikacji szczegółowego  opisu przedmiotu zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zmodyfikowana i zamieszczona na stronie www.wios. warszawa.pl w miejscu pierwotnej SIWZ. Prosimy korzystać ze zmienionej SIWZ.

2. Pytanie Wykonawcy:

„W  punkcie 3 (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, rozdział II) żądacie Państwo dostarczenia części zamiennych do FDMS pracujących z pyłomierzem TEOM 1400a z głowicą PM10 w ciągu miesiąca od podpisania umowy. Termin oczekiwania na elementy o których państwo piszą, to około 10 tygodni. W związku z powyższym nasze pytanie brzmi: czy możliwe jest przesunięcie terminu dostawy części zamiennych do FDMSa na 10 tygodni od podpisania umowy?”
Odpowiedz Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza termin 10 tygodniowy na dostawę części zamiennych do FDMS.
Zamawiający  w celu wprowadzenia nowych zapisów dokonał modyfikacji szczegółowego  opisu przedmiotu zamówienia i ogólnych warunków umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zmodyfikowana i zamieszczona na stronie www.wios. warszawa.pl w miejscu pierwotnej SIWZ. Prosimy korzystać ze zmienionej SIWZ.

3. Pytanie Wykonawcy:

„W punkcie 3 (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, rozdział II) żądacie Państwo, aby w sytuacji, gdy podczas przeglądu zostanie stwierdzona konieczność naprawy analizatora, naprawa ta została wykonana w terminie dłuższym niż do upływu terminu danego przeglądu. Chcemy tu zwrócić uwagę, że bardzo często naprawa wiąże się z koniecznością wymiany części. Państwo musicie w takiej sytuacji pisemnie zaakceptować koszt zakupu takiej części, a my po uzyskaniu państwa akceptacji musimy taką część sprowadzić. Procedura sprowadzania części, czyli od momentu Państwa akceptacji trwa średnio około 5 tygodni. W przypadku zaś, gdy do naprawy przyrządu nie  będzie potrzeby wymiany części, lecz naprawa będzie możliwa tylko w serwisie, taki proces trwa ( razem z przywiezieniem przyrządu do serwisu i ponownej instalacji na stacji pomiarowej) nie krócej niż 7 dni. W związku z tym pytanie brzmi: czy możliwe jest skorygowanie Państwa wymagań zgodnie z powyższą kalkulacją?”
Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający postanawia zmienić zapisy dotyczące naprawy urządzeń w inny sposób jednak niż zasugerowany w pytaniu. Obecnie po zmianie w SIWZ widnieje następujący zapis: „Jeżeli w wyniku przeglądu okresowego zostanie stwierdzona potrzeba nieprzewidzianej w „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” naprawy urządzenia/analizatora Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności wraz z opisem potrzebnych do dokonania naprawy części. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego zasadności naprawy i stwierdzenia potrzeby jej wykonania Wykonawca zostanie zwolniony z zachowania określonego terminu przeglądu danego urządzenia. Dostawa części potrzebnych do jej przeprowadzenia będzie przedmiotem odrębnego Zamówienia.”

Zamawiający  w celu wprowadzenia nowych zapisów dokonał modyfikacji szczegółowego  opisu przedmiotu zamówienia i ogólnych warunków umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zmodyfikowana i zamieszczona na stronie www.wios.warszawa.pl w miejscu pierwotnej SIWZ (wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono). Prosimy korzystać ze zmienionej SIWZ.

Zamawiający dokonał również zmiany terminu realizacji naprawy w ramach gwarancji z 3 do 8 dni roboczych oraz terminu II przeglądu z terminów określonych następująco od 01.11.2011r. do 30.11.2011r. na terminy od 01.10.2011r. do 31.10.2011r.

Zamawiający  w celu zmiany zapisów dokonał modyfikacji szczegółowego  opisu przedmiotu zamówienia i ogólnych warunków umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zmodyfikowana i zamieszczona na stronie www.wios.warszawa.pl w miejscu pierwotnej SIWZ (wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono). Prosimy korzystać ze zmienionej SIWZ.

W związku z wprowadzeniem zmian w SIWZ Zamawiający zgodnie z art. 38 Pzp przesuwa termin składania i otwarcia ofert dając Wykonawcom czas na wprowadzenie zmian w ofertach:

-termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 13.04.2011 r. do godz. 10:00;

-termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 13.04.2011 r. na godz. 10:30;
Poprawione rozdziały po modyfikacji.

Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na czerwono
Rozdział II

SZCZEGÓŁOWY  OPISU  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia  
Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  -  50410000-2

Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury  pomiarowej, badawczej i kontrolnej
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Usługa polegająca na wykonaniu dwóch przeglądów okresowych sprzętu pomiarowego na stacjach monitoringu powietrza zgodnie z poniższymi zapisami.

W ramach przeglądu okresowego należy wykonać:

· testy diagnostyczne i sporządzenie protokołów z ich przeprowadzenia przed wykonaniem prac prewencyjnych,

· oczyszczenie torów przepływu, kontrolę i ewentualną korektę natężenia przepływu w torach oraz kalibrację przepływów, 

· oczyszczenie torów optycznych,

· testy szczelności,

· wymianę zużytych części i materiałów eksploatacyjnych, dokonanie ewentualnych napraw,

· kalibrację zero/span analizatorów oraz zapewnienie wymaganych wartości następujących parametrów kontrolnych:

	Parametr
	Analizator

	
	MLU 100 A
	MLU 200 A
	MLU 300 A
	MLU 400 A

	Noise at Zero
	0,2 ppb RMS
	0,2 ppb RMS
	<0,025ppm RMS
	<0,3 ppb(RMS)

	Noise at Span
	<0,5% of reading
	<0,5% of reading
	<0,5% of reading
	<0,5% of reading

	Lower Det. Limit
	0,4 ppb RMS
	0,4 ppb RMS
	<0,05 ppm
	<0,6 ppb(rms)

	Zero Drift
	<0,5 ppb/24h, 1ppb/7days
	0,5 ppb/24h, 1ppb/7days
	<0,1 ppm/24h, <0,2 ppm/ 7days
	<1,0 ppb/24h, <1,0ppb/7days

	Span Drift
	<0,5% FS/7 days
	<0,5% FS/7 days
	1 % of reading /  7 

days
	1 % of reading / 24h

1 % of reading /  7

days

	Linearity
	1% full scale
	1% full scale
	1% full scale
	<1% full scale

	Precision
	0,5% of reading
	0,5% of reading
	0,5% of reading
	0,5% of reading


· sprawdzenie efektywności konwertera molibdenowego i testu wydajności generatorów ozonu w kalibratorach, 

· dokonania wymiany konwerterów molibdenowych wówczas gdy ich efektywność wynosi <96 %

· wykonanie ustawienia nominalnych wartości stężeń generowanych przez rurki permeacyjne dla analizatorów jednego typu, aby mieściły się w punkcie z zakresu:

· analizatory dwutlenku siarki MLU 100A: 320 g/m3  do 380 g/m3
· analizatory tlenków azotu MLU 200A: NO2 450 g/m3 do 550 g/m3  

· ustawienie generatora ozonu w analizatorach MLU 400 powinno zapewniać nominalną wartość stężenia ozonu do kontroli „span” w punkcie z zakresu: 650 - 700 g/m3 

· przegląd układów kontroli ZERO/SPAN tzw. „nowy span” na stacjach pomiarowych: Radom, Płock, Warszawa -Targówek, Granica, Warszawa - Ursynów:

· Kalibracja fotometru

· Czyszczenie torów pneumatycznych

· Kontrola szczelności

· Kalibracja generatora ozonu

· Kalibracja napięć kontrolnych masowych kontrolerów przepływu

· Kalibracja masowych kontrolerów przepływu miernikiem przepływu z certyfikatem kalibracji

· Wymiana materiałów eksploatacyjnych w kalibratorach i generatorach powietrza zerowego, konserwacja i regulacja przełącznika ciśnieniowego.

· sprawdzenie sterowania elektrozaworami zainstalowanymi w „switch box” urządzeń BTX Synspec 950, kontrola procedury autokalibracji urządzeń BTX Synspec 950 w przedziale jednotygodniowym.

Wyłoniony dostawca na podstawie załączonego wykazu analizatorów dostarczy wykaz i ilości materiałów eksploatacyjnych koniecznych do przeprowadzenia serwisu.

1. Uruchomienie stacji monitoringu powietrza w Siedlcach wykonanie testów diagnostycznych sprzętu pomiarowego, skalibrowanie oraz przeprowadzenie testów transmisji danych pomiarowych i logowania do sieci SOJP– w terminie: do 30.11.2011 r.
2. Dostarczenie części zamiennych do FDMS pracujących z pyłomierzem TEOM 1400a z głowicą PM 10  lub równoważne dopuszczone przez producenta systemu, w ciągu 10 tygodni od momentu podpisania umowy:
· Osuszacz

· Element chłodzący

· Zestaw zaworów

· Pochłaniacz pary wodnej

· Wspornik pionowy

· Zestaw przewodów sygnałowych

· Kasety na filtry

· Obudowa zewnętrzna

· Zestaw zabezpieczeń zewnętrznych

Zamawiający wymaga załączenia do oferty w przypadku oferowania równoważnych części zamiennych oświadczenia producenta systemu potwierdzającego dopuszczenie części do użytku w systemie.
Jeżeli w wyniku przeglądu okresowego zostanie stwierdzona potrzeba nieprzewidzianej w „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” naprawy urządzenia/analizatora Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności wraz z opisem potrzebnych do dokonania naprawy części. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego zasadności naprawy i stwierdzenia potrzeby jej wykonania Wykonawca zostanie zwolniony z zachowania określonego terminu przeglądu danego urządzenia. Dostawa części potrzebnych do jej przeprowadzenia będzie przedmiotem odrębnego Zamówienia.
Dokumentowanie wykonywanych prac:

Podstawą przyjęcia prac będzie protokół z przeglądu zawierający zakres wykonanych prac, wyniki kalibracji i testów kontrolnych osobny dla każdej stacji i analizatora/urządzenia oraz ewentualne uwagi na temat pracy urządzenia. 

Wymagania ogólne:

Wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Terminy wykonania:

· I przegląd  - w ciągu miesiąca od podpisania umowy.

· II przegląd – realizacja w terminach od  01.10.2011 r. do  31.10.2011 r.
Warunki gwarancji:

- 12 miesięcy gwarancji na wykonane naprawy, 

- 6 miesięcy gwarancji na prawidłową pracę wszystkich analizatorów po zakończeniu każdego z przeglądów,

Szczegółowe warunki gwarancji zawarto w Ogólnych warunkach umowy (§ 7 ).
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA STACJI POMIAROWYCH:

Stacja komunikacyjna – Warszawa, Al. Niepodległości – 227/233 

· analizator pyłu zawieszonego TEOM Rupprecht & Pataschnik, Thermo 1400a z FDMS

· analizator SYNSPEC BTX MLU 950




· analizator tlenków azotu MLU 200A

· analizator tlenku węgla MLU 300






· datalogger CS Mk3

· układ poboru próbek gazowych
· monitor pyłu Thermo Model 5030 SHARP (gwarancja)
Stacja Ursynów – Warszawa, ul. Wokalna 1

· analizator pyłu zawieszonego TEOM Rupprecht & Patachnik, Thermo 1400a z FDMS 

· analizator airmoBTX CHROMATOTEC GC 866 ze zintegrowanym komputerem PC (gwarancja)

· generator wodoru HYDROXYCHROM i moduł wytwarzania powietrza zerowego (gwarancja)

· analizator dwutlenku siarki MLU 100A

· analizator tlenków azotu MLU 200A

· analizator ozonu MLU 400






· datalogger CS Mk3

· układ poboru próbek gazowych 

· kalibrator MLU 700E 

· moduł wytwarzania powietrza zerowego MLU 701

· monitor cząstek stałych BAM 1020 (gwarancja)

Stacja Żyrardów, ul. Roosevelta 2

· analizator pyłu zawieszonego TEOM Rupprecht & Patachnik, Thermo 1400a z FDMS 

· analizator dwutlenku siarki MLU 100A
   


 

· analizator tlenków azotu MLU 200A

· datalogger CS Mk3

· układ poboru próbek gazowych
Stacja Piastów, ul. Pułaskiego 6/8, Dz. 530

· analizator dwutlenku siarki MLU 100A 

· analizator tlenków azotu MLU 200A



· datalogger CS Mk3

· układ poboru próbek gazowych

Stacja Granica – Kampinos, Dz. 125/2

· analizator dwutlenku siarki MLU 100A   

· analizator tlenków azotu MLU TELEDYNE 200E(gwarancja)



· analizator ozonu MLU 400






· datalogger CS Mk3

· układ poboru próbek gazowych 

· kalibrator MLU 700E 

· moduł wytwarzania powietrza zerowego MLU 701

Stacja Legionowo, ul. Zegrzyńska 38 

· analizator dwutlenku siarki MLU 100A
  

· analizator tlenków azotu MLU 200A



· analizator ozonu MLU 400





· datalogger CS Mk3

· układ poboru próbek gazowych

Stacja Targówek, Warszawa, ul. Kondratowicza 8

· analizator pyłu zawieszonego TEOM Rupprecht & Patachnik, Thermo 1400a z FDMS

· analizator tlenków azotu MLU 200A

· analizator  tlenku węgla THERMO 48i(gwarancja)

· analizator dwutlenku siarki THERMO 43i(gwarancja)

· analizator ozonu THERMO 49i(gwarancja)

· datalogger CS Mk3

· układ poboru próbek gazowych
· kalibrator THERMO 146i(gwarancja)

· moduł wytwarzania powietrza zerowego THERMO 1160(gwarancja)

Stacja Radom, ul. Tochtermana 1

· analizator pyłu zawieszonego TEOM Rupprecht & Patachnik, Thermo 1400a  z FDMS  

· analizator airmoBTX CHROMATOTEC GC 866 ze zintegrowanym komputerem PC (gwarancja)

· generator wodoru HYDROXYCHROM i moduł wytwarzania powietrza zerowego (gwarancja)




· analizator dwutlenku siarki MLU 100A
    

· analizator tlenków azotu MLU 200A



· analizator tlenku węgla MLU 300 

· analizator ozonu MLU 400 




· datalogger CS Mk3

· układ poboru próbek gazowych

· kalibrator MLU 700E

· moduł wytwarzania powietrza zerowego MLU 701

Stacja Płock, ul. Reja 28

· analizator pyłu zawieszonego TEOM Rupprecht & Patachnik, Thermo 1400a  z FDMS  

· analizator  SYNSPEC BTX MLU 950




· analizator dwutlenku siarki MLU 100A

· analizator tlenków azotu MLU 200A

· analizator tlenku węgla MLU 300 



· datalogger CS Mk3

· układ poboru próbek gazowych

· kalibrator MLU 700E

· moduł wytwarzania powietrza zerowego MLU 701

Analizatory rezerwowe – WIOŚ Warszawa, ul. Bartycka 110A

· analizator pyłu zawieszonego TEOM Rupprecht & Patachnik, Thermo 1400a
· analizator dwutlenku siarki MLU 100A (sztuk 2)

· analizator tlenków azotu  MLU 200A (sztuk 3)

· analizator tlenku węgla  MLU 300 (sztuk 2)

· analizator ozonu MLU 400A (sztuk 2)

· kalibrator MLU 700E (sztuk 1)

· moduł wytwarzania powietrza zerowego MLU 701 (sztuk 1)

· analizator SYNSPEC BTX MLU 950 (sztuk 3)

· datalogger CS Mk3 (sztuk 2)

· analizator dwutlenku siarki TELEDYNE INSTRUMENT MODEL 100E (sztuk 1)

Rozdział IV
OGÓLNE WARUNKI UMOWY

zawarta w dniu ................. w Warszawie pomiędzy:

 ................................................................. 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

reprezentowanym przez :

........................................................................................................................................

a

........................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................

( 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów okresowych sprzętu pomiarowego na stacjach monitoringu powietrza(dalej zwanymi stacjami) oraz sprzętu rezerwowego w siedzibie Zamawiającego w terminach:

- I przegląd  - w ciągu miesiąca od podpisania umowy.

- II przegląd – realizacja w terminach od  01.10.2011 r. do  31.10.2011 r.
2. Przedmiotem umowy ponadto jest również:
- uruchomienie stacji monitoringu powietrza w Siedlcach wykonanie testów diagnostycznych sprzętu pomiarowego, skalibrowanie oraz przeprowadzenie testów transmisji danych pomiarowych i logowania do sieci SOJP– w terminie: do 30.11.2011 r.
3. Dostarczenie części zamiennych do FDMS pracujących z pyłomierzem TEOM 1400a z głowicą PM 10 w ciągu 10 tygodni od momentu podpisania umowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją umowy zawiera Rozdział II SIWZ.

( 2.

Wartość umowy
1. Wartość umowy podana jest za całość zamówienia  określonego w przedmiocie umowy, uwzględnia wszelkie koszty, jest stała i nie  podlega zmianom w okresie trwania umowy.  Łączna ryczałtowa wartość umowy  wynosi: 

netto .............................zł  (słownie: ..................................................................złotych) plus podatek VAT (zgodny z obowiązującymi przepisami)  w wysokości ......................... zł (słownie:..................................... złotych) co daje kwotę brutto : .................. zł  (słownie: ................. ..................................................................... złotych). 

2.  W tym :

za pierwszy przegląd łącznie z dostawą części do FDMS:

netto .............................zł  (słownie: ..................................................................złotych) plus podatek VAT (zgodny z obowiązującymi przepisami)  w wysokości ......................... zł (słownie:..................................... złotych) co daje kwotę brutto : .................. zł  (słownie: ................. ..................................................................... złotych)

za drugi przegląd łącznie z uruchomieniem stacji w Siedlcach:

netto .............................zł  (słownie: ..................................................................złotych) plus podatek VAT (zgodny z obowiązującymi przepisami)  w wysokości ......................... zł (słownie:..................................... złotych) co daje kwotę brutto : .................. zł  (słownie: ................. ..................................................................... złotych)

( 3. 

Termin  realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 30.11.2011 r. z uwzględnieniem terminów poszczególnych przeglądów wynikających z ( 1 ust. 1 oraz terminów wynikających 
z ( 1 ust. 2 i ust. 3.

Przez  termin realizacji  zamówienia rozumie się datę zakończenia całości prac.


Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły potwierdzające zakończenie prac po wykonaniu każdego z przeglądów. Protokół musi zawierać zakres wykonanych prac, wyniki kalibracji i testów kontrolnych i powinien być sporządzony osobno dla każdej stacji i analizatora/urządzenia. 



Ponadto w przypadku I przeglądu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół potwierdzający dostawę części do FDMS. 


W przypadku II przeglądu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół potwierdzający uruchomienie stacji monitoringu powietrza w Siedlcach wykonanie testów diagnostycznych sprzętu pomiarowego, skalibrowanie oraz przeprowadzenie testów transmisji danych pomiarowych i logowania do sieci SOJP.

( 4.

Warunki odbioru prac i płatności
1.  Wykonawca wykona prace stanowiące przedmiot umowy w miejscu instalacji urządzeń. Szczegółowe adresy stacji, na których znajdują się urządzenia zawiera rozdział II SIWZ.

Wykonawca wykona prace za pomocą osób wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zmiana osób jest możliwa tylko po przedstawieniu wykazu z nowymi osobami i ich doświadczeniem oraz wyrażeniu na nie zgody przez Zamawiającego. 

Części do FDMS Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca ustali z Kierownikiem Laboratorium WIOŚ w Warszawie terminy prac na poszczególnych stacjach oraz termin uruchomienia stacji w Siedlcach. 

3.
Prace Wykonawcy będą świadczone w dniach i godzinach pracy WIOŚ w Warszawie i będą wykonywane w obecności przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego przez Kierownika Laboratorium. Prace nie mogą być świadczone na więcej niż dwóch stacjach jednocześnie.


Dostawa części do FDMS zostanie zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego.

4.  Odbioru przedmiotu umowy Strony dokonają na podstawie protokołów przygotowanych przez Wykonawcę. Wykonawca każdorazowo będzie zgłaszał gotowość do odbioru wykonanych prac na danej stacji. Zamawiający podpisze protokoły po zweryfikowaniu poprawności wykonania prac, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

5. Każdy Protokół odbioru powinien być podpisany ze strony Zamawiającego przez:

- Przedstawiciela Zamawiającego obecnego podczas wykonywania prac,

- Kierownika Laboratorium lub Dyrektora Inspektoratu,

oraz być zaopatrzony w pieczątki firmowe stron. Wraz z momentem podpisania protokołu Wykonawca przekaże protokoły z testów oraz inną niezbędną dokumentację.

 Należność za  zrealizowanie przedmiotu umowy uregulowana  zostanie w dwóch transzach, przelewem z rachunku   Zamawiającego nr  ……………………………………………….. na  rachunek  wskazany  przez  Wykonawcę  w  terminie 21 dni od daty zrealizowania danego przeglądu (W przypadku I przeglądu data ta liczona będzie od momentu realizacji całości prac w tym dostawy części do FDMS. W przypadku II przeglądu data ta liczona będzie od momentu realizacji całości prac w tym uruchomienia stacji w Siedlcach.) i doręczenia  faktury Zamawiającemu. Zamawiający nie będzie realizował faktur częściowych. Drugą fakturę (dotyczącą II przeglądu) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego nie później niż do 15.12.2011 r.
6.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  i  zapłaty  za  nią  będzie komplet protokołów  odbioru (zgodnych z wymogami  Zamawiającego) dotyczących danego przeglądu, dołączony przez Wykonawcę do faktury i zaakceptowany bez uwag i zastrzeżeń  przez  Zamawiającego.
(W przypadku I przeglądu komplet powinien obejmować również protokół z dostawy części do FDMS. W przypadku II przeglądu komplet powinien obejmować również protokół z uruchomienia stacji w Siedlcach). Faktura bez wszystkich protokołów odbioru nie będzie realizowana.

§ 5.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy z podatkiem VAT, tj.......................zł w formie ................................................................ (dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych). 


Zamawiający zwróci (dla każdego z przeglądów osobno, proporcjonalnie do wartości danego przeglądu w stosunku do całkowitej wartości oferty) 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczącego danego przeglądu) w ciągu 30 dni od daty realizacji tego przeglądu- (W przypadku I przeglądu data ta liczona będzie od momentu realizacji całości prac w tym dostawy części do FDMS. W przypadku II przeglądu data ta liczona będzie od momentu realizacji całości prac w tym uruchomienia stacji w Siedlcach.) potwierdzonego kompletem protokołów odbioru i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z należytymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

( 6.

Kary  i  odszkodowania, odsetki


Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy, stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości danego przeglądu zgodnie z ( 2 ust. 2 umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminach wykonania prac o których mowa w ( 1.

Kara przysługuje za sam fakt opóźnienia- niezależnie od poniesionej szkody. 

2. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania przeglądu ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, które uniemożliwiło Wykonawcy wykonanie umowy.
3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przeglądu (niewynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) przekroczy 10 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo (oprócz kary wynikającej z ust. 1)  do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości całej umowy brutto. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu nie dłużej niż do czasu należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

4. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  odsetki  ustawowe  za  każdy  dzień  zwłoki 
w dokonaniu zapłaty, o której mowa w § 4 ust. 5.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych  kar umownych.

 ( 7.

Gwarancja

1. Wykonawca udziela na wszystkie wykonane naprawy 12 miesięcznej gwarancji od daty wykonania.

2. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na prawidłową pracę wszystkich analizatorów po zakończeniu każdego z przeglądów (gwarancją nie jest objęty przyrząd, lecz działanie przyrządu).

3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone części zamienne do FDMS.

4. Termin gwarancji liczy się od daty podpisania: 

-protokołu odbioru prac danego analizatora/urządzenia;

-protokołu dostawy części do FDMS.

5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw, wymiany części lub innych czynności koniecznych do utrzymania prawidłowej pracy i sprawności sprzętu objętego przeglądem. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi (w tym również kosztów dojazdu).

6. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu polegającej na rozpoczęciu prac objętych gwarancją w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia. Naprawa powinna zostać zakończona nie później niż ósmego dnia roboczego od momentu zgłoszenia, chyba, że zajdzie konieczność wymiany części, w takim przypadku termin naprawy nie może przekroczyć 14 dni od daty zgłoszenia.

7.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości całej umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie wykonania naprawy, o którym mowa w ust. 6.

8. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia awarii mogą być przyjmowane pisemnie, telefonicznie lub za pomocą faksu.
9. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia w godz. 9-16 od poniedziałku do piątku pod numerem tel. ........................, faks…………………

10. Wykonawca w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia, potwierdza Zamawiającemu faksem fakt jego otrzymania.

11. Wykonawca udziela rękojmi na wykonane przeglądy przez okres 6 miesięcy od ich zakończenia na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

( 8.

Rozstrzyganie  sporów

Wszelkie  spory  mogące wyniknąć na tle stosowania  niniejszej  umowy podlegają prawu polskiemu i  będą  rozstrzygane przez sąd powszechny  właściwy  dla  siedziby  Zamawiającego.  

( 9.

Inne   postanowienia

1. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

2. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 pzp.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia z jej załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego.

 ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA   

