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AT.272.3.1.2012.MSI

Zmiana treści SIWZ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 t.j. ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi dwóch przeglądów okresowych sprzętu pomiarowego na stacjach monitoringu powietrza WIOŚ.

Zmiana dotyczy Rozdziału II SIWZ. Poniżej zmieniony tekst z zaznaczoną na czerwono zmianą. Zmiana została wprowadzona również w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej WIOŚ. 
Rozdział II
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1
Dostawa gazów na potrzeby SOJP
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 1

	L.p.
	Produkt
	Pojemność wodna (w litrach)
	Certyfikat (zgodny z)
	Stabilność (minimum, w miesiącach)
	Ciśnienie (w barach, w 15°C)
	Tolerancja analityczna (AT) (w%)
	Tolerancja mieszania (BT) (w%)
	Szacowana ilość na cały okres obowiązy-wania umowy
	Szacowana ilość butli potrzebna do dzierżawy

	1.
	Mieszanka gazowa 10ppb benzen, 10ppb toluen, 10ppb m - ksylen, 10ppb o - ksylen, 10ppb p – ksylen w N2 5.0
	10
	PN-EN ISO 6141 lub nadrzędny
	12
	150
	2
	5
	10
	5

	2.
	Mieszanka gazowa 100ppm SO2, 100ppm NO, 4500ppm CO w N2 5.0
	10
	PN-EN ISO 17025
	24
	150
	2
	5
	12
	6

	3.
	Mieszanka 20ppm CO 4.7 w N2 5.0
	50
	PN-EN ISO 17025
	12
	150
	2
	5
	12
	2

	4.
	Mieszanka 20ppm CO 4.7 w N2 5.0
	2
	PN-EN ISO 6141 lub nadrzędny
	12
	150
	2
	5
	6
	1

	5.
	Mieszanka 400ppb NO w N2 5.0
	2
	PN-EN ISO 6141 lub nadrzędny
	12
	150
	≤ 5
	≤ 20
	4
	1

	6.
	Mieszanka gazowa 300ppm NO, 15% CO2, 2000ppm SO2, 2000ppm CO w N2 5.0
	10
	PN-EN ISO 17025
	24
	150
	≤ 2
	≤ 5
	4
	2

	7.
	Mieszanka gazowa 100ppm NO, 10% CO2, 100ppm SO2, 100ppm CO w N2 5.0
	10
	PN-EN ISO 17025
	24
	150
	≤ 2
	≤ 5
	4
	2

	8.
	Mieszanka gazowa od 3ppm do 10 ppm NO, 1% CO2, od 3ppm do 10 ppm SO2, od 3ppm do 10 ppm CO w N2 5.0
	10
	PN-EN ISO 17025
	24
	150
	≤ 2
	≤ 5
	4
	2

	9.
	Mieszanka gazowa 10% O2 w N2 5.0 
	10
	PN-EN ISO 17025
	24
	150
	≤ 2
	≤ 5
	4
	2


	10.
	Mieszanka gazowa 300ppm NO, 9% CO2 w N2 5.0
	10
	PN-EN ISO 17025
	24
	150
	≤ 2
	≤ 5
	4
	2

	11.
	Mieszanka gazowa 80ppm propan w N2 5.0
	10
	PN-EN ISO 17025
	24
	150
	≤ 2
	≤ 5
	2
	1

	12.
	Azot 5.0
	10
	PN-EN ISO 17025
	24
	150-200
	-
	-
	4
	2

	13.
	Powietrze syntetyczne 5.0
	10
	PN-EN ISO 17025
	24
	150-200
	-
	-
	2
	1

	14.
	Wodór 5.3
	10
	PN-EN ISO 17025
	12
	150-200
	-
	-
	2
	1

	ŁĄCZNIE
	74
	30


Tabela nr 2

	Lp.
	Dzierżawa butli
	Liczba butli (szacowana liczba butli potrzebna do użytku dziennego)
	Liczba dni (szacowana liczba dni używania butli)

	1
	
	
	

	
	
	30
	820


Dostawy gazów  (oraz odbiór butli) będzie realizowany we wskazanych przez Zamawiającego  miejscach (z poniższych) na terenie województwa mazowieckiego ( koszty transportu i odbioru Wykonawca powinien uwzględnić w cenie gazów):

1. Siedziba WIOŚ w Warszawie, ul. Bartycka 110A, 

2. Stacja SOJP Ursynów, ul. Wokalna 1, Warszawa

3. Stacja SOJP Targówek, ul. Kondratowicza 8, Warszawa

4. Stacja SOJP Komunikacyjna, Al. Niepodległości 227/233, Warszawa

5. Stacja SOJP Radom, ul. Tochtermana 1, 

6. Stacja SOJP Płock, ul. Reja 28, 

7. Stacja SOJP Siedlce, ul. Konarskiego 11, 

8. Stacja SOJP Granica, teren Kampinoskiego Parku Narodowego

9. Delegatura WIOŚ w  Radomiu, ul. Pułaskiego 9, 
10. Delegatura WIOŚ w Ciechanowie, ul. Strażacka 6, 
11. Delegatura WIOŚ w Płocku, ul. Kolegialna 15.

Termin dostawy butli: - max. 8 tygodni od daty zamówienia 
Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli nr 1 wymogi/parametry.

                                                                  ...................................................................

                                                                                                                                         ( Podpis/y i pieczątka/ki upoważnionego/nych  przedstawiciela/li Wykonawcy )
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 2
Dostawa gazów dla Laboratorium WIOŚ
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów zgodnie z poniższą tabelą:

	Lp.
	Gaz
	Czystość
	Pojemność butli w dm3
	Szacunkowa ilość sztuk butli

	1. 
	Acetylen 
	N 5.0 lub 2.6
	40
	16

	2.
	Argon
	N 5.0
	40
	266

	3. 
	Azot 
	N 5.0
	40
	36

	4.
	Azot
	techniczny
	40
	12

	5.
	Hel
	N 5.0
	40
	22

	6.
	Hel
	N 5.0
	50
	6

	7.
	Powietrze syntetyczne
	N 5.0
	40
	24

	8.
	Tlen
	N 5.0
	40
	50

	9.
	Wodór
	N 5.0
	40
	2


Zamawiający dysponuje własnymi butlami na gazy.

W cenie gazów należy uwzględnić koszty transportu.

Termin realizacji dostaw  3 dni robocze od złożenia zamówienia. 

Dostawy będą dostarczane ( na terenie województwa mazowieckiego) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu z pośród wymienionych poniżej:

1. Siedziba WIOŚ w Warszawie, ul. Bartycka 110A, 

2. Delegatura WIOŚ w  Radomiu, ul. Pułaskiego 9, 
3. Delegatura WIOŚ w Ciechanowie, ul. Strażacka 6,
4. Stacja SOJP Granica Dz. 125/2, teren Kampinoskiego Parku Narodowego.
Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymienione w powyższej tabeli wymogi/parametry.

...................................................................

                                                      ( Podpis/y i pieczątka/ki upoważnionego/nych  przedstawiciela/li Wykonawcy
Zamawiający zmienia terminu składania ofert na dzień 16 kwietnia 2012r. godz 10:00!!!
Zamawiający zminia termin otwarcia ofert na dzień 16 kwietnia 2012 r. godz 10:45 !!!
