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          Warszawa, dnia 2012.06.26
AT.272.5.4 .2012.PJ
Dot.: Przetarg nieograniczony na modernizację Systemu Oceny Jakości Powietrza
w województwie mazowieckim.
Wyjaśnienie treści SIWZ

W ww. postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego prośba o udzielenie wyjaśnień
 o następującej treści:
1. Pytanie Wykonawcy:
Zarówno norma PN-EN 12341 jak również norma PN-EN 14907 nie zawiera wymogu dla poborników pyłu w zakresie wykorzystywania przez urządzenie do poboru próby dwóch niezależnych magazynków na filtry przed i po ekspozycji. Wymóg SIWZ określający jednoznacznie sposób wymiany filtrów narzuca konkretne rozwiązanie konstrukcyjne nie mające wpływu na funkcjonalność przyrządu. W związku z tym:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązania z jednym magazynkiem,
który zawiera filtry zarówno czyste jak i wyeksponowane? Jednocześnie  z urządzeniem dostarczany jest szczelny pojemnik transportowy służący do transportu dodatkowego magazynka zawierającego czyste filtry przygotowane w laboratorium do zainstalowania w urządzeniu oraz do transportu wyeksponowanych filtrów z urządzenia do laboratorium.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Rozwiązanie z jednym magazynkiem nie spełnia warunków poboru próby zawartych w pkt. 4 Rozdziału II zadania 3 SIWZ.
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
